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Medidas de Massa, Volume e 

Temperatura 
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Resultados

1 – A partir dos valores das massas de água encontrados nas 5

medições (Parte A), calcular os volumes verdadeiros de água para

cada caso utilizando a equação abaixo, (utilizar o valor de densidade

tabelada da água).

Volume verdadeiro = massa de água medida / densidade (g cm-3)*.
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Resultados

2 - Calcular para a Proveta e Béquer o valor médio/valor mais

provável e o desvio padrão correspondente (Parte B);

desvio padrão

Valor médio

ou

Valor mais provável

Incerteza

Representação correta de uma medida
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Resultados

3 - Calcular a exatidão da bureta (Parte A) em forma de erro

percentual utilizando a seguinte expressão:

100%  x  
real  volume

real  volumelido  volume
  percentual  Erro
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Resultados

4. Fazer os gráficos de leitura de temperatura em função do

tempo de resposta de cada termômetro;
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Resultados

5 - Comparar a precisão e os tempos de resposta dos três

termômetros.

5.1 - Como poderiam ser planejadas as medidas de temperatura

para uma determinada experiência em que a mesma varia com o

tempo?
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Resultados

6 - Qual é o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água em São

Carlos?

7 - Por quê os dados acima resultaram em diferentes valores

universalmente conhecidos (0 ºC para a fusão do gelo e 100 ºC

para a ebulição da água)?

8 - Conclusões.
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Sugestões

Acessar o guia da prática na Plataforma Moodle
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Sugestões

Bases de dados para pesquisa bibliográfica

X

http://sbi.iqsc.usp.br/?page_id=1448


