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Classificação de Risco de Agente Biológicos

Nível de 
Biossegurança

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

❖ Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS)

Classe de Risco 1 (NB1) 

❖ Não causam doenças ao homem ou

animais adultos sadios.

Ex: Lactobacillus sp. e Bacillus subtillus

Comunidade

Indivíduo
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❖ Podem provocar infecções com baixo potencial

de propagação. Existem medidas terapêuticas e

profiláticas eficazes!

Ex: Vírus da Rubéola, Giardia lamblia, Aspergillus

terreus

Comunidade

Indivíduo

A. terreusG. lamblia

Classe de Risco 2 (NB2) 

Rubéola

❖ Podem provocar patologias

potencialmente letais. Moderado

potencial de disseminação. Existem

medidas de tratamento e/ou de

prevenção.

❖Ex: Bacillus anthracis e Vírus do HIV.

Indivíduo

Comunidade

Classe de Risco 3 (NB3) 
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Indivíduo

Comunidade
❖Causam doenças de alta gravidade.

Alta capacidade de disseminação. Sem

medida profilática ou terapêutica.

Ex: Vírus Ebola

Classe de Risco 4 (NB4) 

Nível de Biossegurança
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Laboratório NB1 - Características

Laboratório típico para o Nível 1 de 
segurança biológica
(CUH2A, Princeton, NJ, EUA)

Laboratório NB1 - Características

❖ Espaço suficiente para realizar o trabalho em condições de

segurança e limpeza.

❖ Superfície de trabalho impermeável e resistentes a produtos

desinfetantes.

❖ Iluminação adequada

❖ Locais para comer e beber

fora das zonas de trabalho!
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Práticas de Microbiologia Padrão – NB1
NR32 

❖ Reduzir derramamento de aerossóis

❖ Uso de jalecos e roupas adequadas

❖ Descontaminação diária da superfície de trabalho

❖ Descontaminação do Lixo

❖Manter programa de controle de insetos e roedores

Jaleco não é MODA, é EPI!! 
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Laboratório NB2 – Características 

Laboratório típico para o Nível 2 de 
segurança biológica
(CUH2A, Princeton, NJ, EUA)

Autoclave

Câmaras de segurança biológica

Descarte de Material  Contaminado

Identificação de Risco Biológico na entrada 

• Manipulação do agente biológico
em Cabine de segurança biológica

• Controle de saúde antes de 
assumir as funções

• Acesso restrito! 

Laboratório NB2 –
Características 
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Fluxo Laminar X Cabine de Segurança Biológica 

❖ Presença de filtro de HEPA- High Efficiency Particulate Air:

Fluxo Laminar: Proteção da amostra. Manipulação em condição
asséptica

Fluxo Laminar X Cabine de Segurança Biológica 

Cabine de Segurança Biológica: Preocupação com a proteção do
principalmente Manipulador. EPC!

CBS-Classe I
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Cabine de Segurança Biológica 
CBS-Classe II

-Proteção ao Trabalhador e da amostra. 
- Presença de 2 Filtros HEPA 
-Utilização em Risco em Grupo de Risco 2 , 3  

Laboratório NB3 - Características

Laboratório típico para o Nível 3 de 
segurança biológica
(CUH2A, Princeton, NJ, EUA)

Autoclave

Descarte

CSB

Antecâmara

Identificação de Risco Biológico na entrada 
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Ventilação de Ar não recirculante 

• Trocar a roupa por completo ao entrar
e  ao sair

• Método de comunicação com as 
pessoas dentro e fora do laboratório

• Capacitação altamente especializada! 

Laboratório NB3 -
Características

19

20



05/10/2022

11

• Trajes ventilados com pressão positiva

• Chuveiro para desinfecção química das pessoas

• que deixam o vestuário

• Instalação laboratorial localizada em uma
edificação separada

• Sistema de alarme em caso de falha nos sistema
de ar

• Acesso ao laboratório controlado por sistemas
automatizados

Laboratório NB4 -
Características
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• Barreira física

• Ar filtrado é continuamente
insuflado na cabine

CBS-Classe III
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Distribuição de Laboratórios Nível 4 no Mundo 
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Construção
(US$)/m2

Manutenção
(US$)/m2

NB1 3.000,00 800,00

NB2 7.000,00 1.100,00

NB3 12.000,00 1900,00

NB4 25.000,00 3000,00

❖ Tabela: Relação de custo de construção e manutenção de

laboratório
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