
SEL 434 – IMAGENS RADIOLÓGICAS DIGITAIS 
Programa  

1. Sistemas de digitalização – características da imagem digital; conversão A/D; 
amostragem. 

2. Sistemas radiológicos digitais: filme + digitalizador; sensoriamento eletrônico 
direto e indireto 

3. Angiografia digital e CT; 
4. Mamografia digital; 
5. Esquemas computadorizados de auxílio ao diagnóstico. 
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Avaliação: Seminários 
 

1. Monitores para análise da imagem digital em radiologia diagnóstica  
2. Padrão DICOM 
3. Imagem digital: RAW x Processada 
4. Técnicas de correção visual de contraste para imagens radiológicas digitais 
5. Processamento digital de imagens para detecção, reconstrução e classificação de estruturas 

 
 


