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Incertezas de medidas de tensão DC nos multímetros 

 

Multímetro digital Minipa ET-19531 

 

 
 
Multímetro digital Minipa ET-2042D2 

 
 

 
Exemplo de uso: Suponha uma medida VDC com o Voltímetro ET-2042D.  
 
Medimos 12,34 V na escala de 20V. 
 
A incerteza é dada por:  03,034,12005,0   

O primeiro termo é 0,5% da medida, o segundo  ±3 no último dígito 
 

092,0  V 

 
Expressão da medida com 1 algarismo significativo na incerteza:  
 

09,034,12 U V 
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 http://portal.if.usp.br/labdid/sites/portal.if.usp.br.labdid/files/multimetro%20ET-1953.pdf 
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 http://portal.if.usp.br/labdid/sites/portal.if.usp.br.labdid/files/ET-2042D-1101-BR.pdf 


